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Le siringhe non devono subire manomissioni che pregiudichino la sterilità del prodotto. 

Il dispositivo “valvola di sicurezza” posto sulla siringa è di tipo inviolabile, pertanto non deve essere rimosso, ma deve essere utilizzato nella 

parte LuerLock per connettere l’ago al momento della somministrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


